
 
 

HOLOGIC® 

Recomendaciones toma muestra 

cérvico-vaginal èn citología líquida 

Thinprep 



Toma de la muestra 

Laboratorio  

Paso 1 Paso  2 Paso  3 

Toma  Lavado en Vial Cierre del Vial  

Paso 1 Paso  2 Paso  3 

Procesador  Procesador  Procesador  
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CAUSAS MUESTRAS 

INSATISFACTORIAS 

•BIOLOGIA DE LA PACIENTE 

•USO DE LUBRICANTES PERSONALES ANTES 
DE LA TOMA 

•EXCESO DE LUBRICANTE EN EL ESPÉCULO 

•TÉCNICA DE TOMA NO ADECUADA AL 
SISTEMA 



El procedimiento del  “cervex brush” en 

detalle… 

• Este dispositivo toma muestra simultaneamente del endocervix 
y ectocervix. 

• Insertar las cerdas finas largas en el orificio cervical hasta que 
las cerdas laterales se doblan contra el ectocervix. 

• Rotar el cervex brush un total de 5 giros en dirección de las 
agujas del reloj. 

• Enjuagar el dispositivo de toma apretando el cervex brush en el 
fondo del vial 10 veces, entonces agitar vigorosamente. 

• No separar y ni dejar la cabeza del cervex brush en el vial. 

• Esto puede provocar informes de celularidad escasa y 
muestra insuficiente para técnicas complementarias (HPV) 



Toma de muestras del Cérvix: 

“cervex brush” 



Visión General de la toma con 

“cervex brush”  

Girar  
hasta hacer 
coincidir las 

marcas 

Rotar 5x 
en una 

dirección 

Apretar 
las cerdas 

10 x 

Etiquetar 
el vial 

Enviar al 
Laboratorio! 



Y, qué recomienda Hologic para una toma 

adecuada con Cepillo/Espátula ?? 



Toma con Cepillo/Espátula 

HACER LA TOMA CON  

LA ESPATULA PRIMERO 



La Espátula en detalle… 

 Utilizar una espátula de plástico. 

 Girar la espátula al menos  360° sobre la circunferencia del 

orificio cervical y ectocervix, mientras mantener 

contacto firme con la superficie epitelial. 

 Un giro en sentido de las manecillas del reloj empieza y 

acaba a las 9 (o empezar y acabar a las 3), así el material 

recogido se queda en la superficie superior cuando el 

dispositivo se retira.  



Empezar 
con la 

espátula 
en la 

posición 
de las 9. 

Procedimiento con la Espátula 

Finalizar el giro a 
las 9 para 

mantener las 
células en la parte 

de arriba del 
dispositivo.  



Toma de muestra del Cérvix: Espátula 



Visión General de la toma con 

Espátula/Cepillo  

Ahora hacer la toma con el 
cepillo en el mismo vial 

Obtener una muestra adecuada 
utilizando una espátula de 

plastico  

Girar la Espátula 10x 
en el vial 



El Cepillo en detalle… 

Los cepillos tienen unas cerdas radiadas 

circunferenciales, que tocan con toda la superficie del 

endocervix una vez insertado. 

Insertar el cepillo en el orificio cervical; algunas 

cerdas deben estar aún visibles. (Esto debe 

minimizar la muestra de fragmentos de mucosa de 

istmo). 

Con una suave presión, rotar el cepillo solo entre 90º 

y 180° (o de ¼ a ½ giro) en una dirección. 



Toma de muestra del Cérvix : 

Cepillo 



Visión general de la toma con 

Espatula/Cepillo  

Cerrar 
hasta hacer 
coincidir las 

marcas 

Apretar 
las cerdas 

10x 

Etiquetar 
el vial 

Enviar al  
Laboratorio! 

girar ¼ a 
½ de 

vuelta en 
una 

dirección 



 VIDEO 

Video_ThinPrep_Specimen_Collection.mp4
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Gracias! 

. 


